
 
Date : non connue 

INES : niveau 0 (hors échelle) 
Conséquences : négligeables 

  

 

 

Retour d’expérience (REX) d’un événement significatif 
 

L'AFCN vous communique ce bref retour d'expérience suite à une déclaration d’un événement 
significatif au regard des critères de l’article 6 du RT du 17/06/2020(1). 

Si ces informations sont pertinentes pour vos installations/pratiques, veuillez prendre les 
mesures proactives éventuelles, ou prendre contact avec votre organisme agréé de contrôle 
physique. 

 

Etablissements/pratiques concernées 

Etablissements classés disposant de congélateurs pour le stockage de substances radioactives. 

 

Description de l’événement 

Des sources liquides marquées au C-14 étaient stockées dans un congélateur en attente de 
leur transfert vers l’ONDRAF. 

Le congélateur concerné a été remplacé sans que le service de contrôle physique en ait été 
informé. Le contenu de l’ancien congélateur a été vidé et trié par le personnel du service de 
médecine nucléaire. Les mesures de non-contamination réalisées n’ont révélé aucune 
détection de contamination. Toutefois, ces mesures ont été effectuées avec un appareil non-
adapté. 

Les sources ont ensuite été évacuées vers l’incinérateur. 

 

Date de l’événement 

Non connue – Entre le 07/07/2025 et 17/09/2025. 

 

Cause(s) 

• Manque de communication vers le service de contrôle physique quant aux projets de 
modification dans la zone contrôlée ; 

• Mauvaise interprétation des indications sur les sources et utilisation d’un 
contaminamètre non-adapté. 

 

Conséquences éventuelles 

Négligeable. 
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Niveau INES 

Niveau INES 0 (c’est-à-dire non classé sur l’échelle INES). 

 

Retour d’expérience 

• Rappel périodique des règles relatives à l’exécution de travaux (hors routine) dans les 
zones contrôlées, ainsi que de l’importance d’informer au préalable le service de 
contrôle physique ; 

• Rappel sur l’utilisation des appareils de mesure disponibles : quel appareil utiliser dans 
quelle situation ? 

 

Pour toute question spécifique ou information complémentaire sur cet événement, n'hésitez 
pas à prendre contact avec l'AFCN ou votre organisme agréé de contrôle physique. 

(1) Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 17 juin 2020 fixant les 
critères de déclaration à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire d'événements significatifs liés 
à la radioprotection et/ou la sûreté des travailleurs, du public et de l'environnement lors des 
pratiques dans les établissements de classe II et III ainsi que lors des transports. 

 


