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Retour d’expérience (REX) d’un événement significatif 
 

L'AFCN vous communique ce bref retour d'expérience suite à une déclaration d’un événement 
significatif au regard des critères de l’article 6 du RT du 17/06/2020(1). 

Si ces informations sont pertinentes pour vos installations/pratiques, veuillez prendre les 
mesures proactives éventuelles, ou prendre contact avec votre organisme agréé de contrôle 
physique. 

Etablissements/pratiques concernées 

Cabinets et services où sont utilisés des appareils à rayonnement X pour imagerie médicale. 

Description de l’événement 

Le résultat dosimétrique d’un technologue a dépassé la limite de dose réglementaire de 20 mSv 
par 12 mois consécutifs glissants pour le mois de juin 2024. 

En effet, la dose mesurée est de 22.1 mSv pour cette seule période.  

Ce technologue était la seule personne du service concerné à avoir un résultat dosimétrique 
anormal.  

L’analyse complémentaire du dosimètre par le service de dosimétrie a indiqué que la dose est 
due à des rayonnements de faible énergie ( à priori du diffusé). 
 

Date de l’événement 

Période de juin 2024 

 

Cause(s) 

Aucune cause plausible n’a pu être mise en évidence. 

Sur base d’une enquête menée par l’expert agréé en contrôle physique et l’AFCN, les 
informations obtenues et calculs, il ne peut être prouvé avec certitude que le travailleur a reçu 
une dose supérieure à la limite réglementaire de 20 mSv par 12 mois. 

 

Conséquences éventuelles 

Négligeable. 
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Niveau INES 

Ines niveau 0  

 

Retour d’expérience 

• Signalez immédiatement, au moins au service de contrôle physique, toute anomalie 
susceptible d’entraîner l’exposition accidentelle d’un  dosimètre. 

• Ne partagez pas vos dosimètres personnels.    
• Conservez votre dosimètre personnel en cas de non-utilisation dans un endroit où ils 

ne sont pas exposés aux rayonnements et d’une manière garantissant une protection 
suffisante contre le vol ou un acte de malveillance par un collègue. 

Pour toute question spécifique ou information complémentaire sur cet événement, n'hésitez 
pas à prendre contact avec l'AFCN ou votre organisme agréé de contrôle physique. 

(1) Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 17 juin 2020 fixant les 
critères de déclaration à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire d'événements significatifs liés 
à la radioprotection et/ou la sûreté des travailleurs, du public et de l'environnement lors des 
pratiques dans les établissements de classe II et III ainsi que lors des transports. 

 


