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1 Introduction 

1.1 Objectifs 

L’arrêté de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) du 28/09/2011 (Moniteur Belge du 

11/10/2011) définit les modalités concernant la dosimétrie des patients dans le cadre de l'utilisation 

de rayons X à des fins médicales. Entre autres, des études périodiques des examens à visée 

diagnostique doivent être effectuées afin de déterminer des Niveaux de Référence Diagnostiques 

(Diagnostic Reference Levels – DRL). Ces DRL doivent être utilisés par les centres à des fins 

d’optimisation. 

Cet arrêté instaure une fréquence annuelle pour les études périodiques des examens CT, chez les 

enfants et les adultes. La liste des examens à considérer pour les études périodiques chez les enfants 

et les adultes est reprise dans les annexes de l’arrêté susmentionné. 

Lorsque l’on observe la distribution de dose d’un examen (Figure 1), le percentile 75 (P75) 

représente le DRL tel que défini par la Commission Européenne (European Commission, 1999). Le 

percentile 25 (P25) est à considérer comme un indicateur de bonne pratique pour un examen type. 

 
Figure 1 – Exemple de distribution de dose. 

1.2 Mise en place de l’étude 

Le 31 octobre 2016 clôtura la sixième itération pour l’étude annuelle concernant les examens CT 

(2016). À la fin de cette période, seuls 60% des centres avaient envoyé des données. Des données 

furent encore envoyées jusqu’en juin 2017 et la participation crût progressivement jusqu’à atteindre 

100% (voir Figure 2). 

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=15119&appLang=fr&wettekstLang=fr
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Figure 2 – Pourcentage de centres ayant envoyé des données pour les examens CT 

1.3 Hypothèses et limitations 

Les hypothèses et limitations de cette étude sont les mêmes que celles mentionnées lors de 

l’itération précédente (voir le rapport concernant l’itération 5  (Vanaudenhove, et al., 2015)). 

1.4 Choix de la distribution 

Suivant la réflexion apportée lors de l’itération précédente (voir le rapport concernant l’itération 5  

(Vanaudenhove, et al., 2015)), les DRL seront déterminés sur base de la distribution des valeurs 

médianes par appareil pour les différents types d’examens. 

De plus, pour des raisons statistiques, seules seront considérées les valeurs médianes des appareils 

dont le nombre de données est supérieur à 5.  

2 Analyse préliminaire 

Les analyses et réflexions sur le nombre d’acquisitions par examen et sur la définition des examens 

« simples » (acquisition unique) et « complets » (une ou plusieurs acquisitions) sont identiques à 

celles effectuées lors de l’itération précédente (voir le rapport concernant l’itération 5 pour les 

examens CT (2015)). Seuls les résultats finaux seront donc présentés dans ce rapport. 

Néanmoins, les données pour les examens de colonoscopie virtuelle ont tout de même été 

analysées plus profondément. Ce type d’examen se compose habituellement de deux acquisitions 

« principales », l’une sur le ventre, l’autre sur le dos. Lors des itérations 2014 et 2015, seuls des 

résultats pour des examens complets avaient dès lors été présentés. Dans cette étude, lorsque le 

détail des acquisitions était indiqué, une distinction entre celles-ci a été effectuée. Malgré le nombre 

limité de données, on a pu observer que la dose est typiquement un peu plus élevée pour l’examen 

sur le dos que pour celui sur le ventre, globalement de 10% à 40% mais pouvant aller jusqu’à un 

facteur 2. Par la suite, par examen comprenant une série d’acquisitions, on entendra par « cliché sur 

le dos » et « cliché sur le ventre » les 2 acquisitions dont les doses sont les plus élevées. 
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3 Résultats pour les adultes 

3.1 Résultats statistiques 

Le tableau 1 présente les valeurs du P25 et du P75 calculées à partir des distributions (sur les 

médianes par appareil) du CTDIvol pour des examens simples chez l’adulte. Vu que tous les centres 

n’effectuent pas tous les types d’examens sur leurs appareils, le nombre d’appareils peut varier d’un 

examen à l’autre. Dans ce tableau sont également repris la médiane (P50) et le rapport entre le P75 

et le P25, ce dernier donnant une estimation de la dispersion des données. Comme dit 

précédemment, seuls sont considérés les appareils dont le nombre de données est supérieur à 5. 

Tableau 1 – Quantités statistiques pour le CTDIvol des examens CT à acquisition unique chez l'adulte. 
En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015. 

Examen 
Nombre 

d’appareils 

CTDIvol (mGy) 

P25 P50 P75 
P75 
P25 

Abdomen 165 6,4 7,7 10,0 1,6 

Angio CT du thorax 89 4,7 7,2 11,3 2,4 

CCTA (cœur) 28 9,5 14,5 22,1 2,3 

Colon(1) 41 2,0/2,6 2,4/3,3 3,4/4,0 1,7/1,5 

Colonne cervicale 167 14,0 18,9 24,7 1,8 

Colonne lombaire 174 17,4 22,0 26,1 1,5 

Crâne (cerveau) 168 35,2 42,4 49,4 1,4 

Sinus 148 2,5 3,9 6,2 2,5 

Thorax 171 4,4 5,7 7,8 1,8 

Thorax-abdomen 54 5,2 6,4 10,8 2,1 
(1) Cliché sur le ventre/cliché sur le dos 

Le rapport P75/P25 varie entre 1,4 et 2,1 pour la plupart des procédures, sauf pour l’angioscanner 

du thorax, l’examen du cœur (CCTA) et des sinus pour lesquels ce rapport tourne autour de 2,4. Pour 

l’angioscanner du thorax et l’examen du cœur, cela peut s’expliquer, entre autres, par le plus faible 

nombre de données qui influence la consistance des quantités statistiques. Mais cette dispersion 

peut également s’expliquer (de même que pour les autres examens) par les différences entre les 

protocoles cliniques (« Low dose » pour les sinus), les pratiques cliniques, ou encore les 

caractéristiques de l’appareil (âge, modulation d’intensité, reconstruction itérative, etc.). 

Le tableau 2 reprend les mêmes quantités statistiques calculées sur base des distributions du DLP 

pour respectivement les examens à acquisition unique (indiqués comme tels dans les formulaires) et 

pour les examens complets chez l’adulte.  

À nouveau, les rapports P75/P25 varient entre 1,4 et 2,2 pour tous les examens, simples et complets, 

sauf pour le cœur et les sinus pour lesquels ce rapport vaut respectivement 2,7 et 2,4 pour les 

examens complets.  
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Tableau 2 – Quantités statistiques pour le DLP des examens CT simples et complets chez l'adulte.  
En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015. 

 Examens simples Examens complets 

Examen 

Nombre 
d’appareils 

DLP (mGy.cm) Nombre 
d’appareils 

DLP (mGy.cm) 

P25 P50 P75 
P75 
P25 P25 P50 P75 

P75 
P25 

Abdomen 168 321 380 478 1,5 219 338 437 571 1,7 

Angio CT du thorax 92 162 226 304 1,9 140 178 243 332 1,9 

CCTA (cœur) 29 136 193 287 2,1 70 182 278 484 2,7 

Colon(1) 41 86/123 109/162 162/185 1,9/1,5 72 236 316 462 2,0 

Colonne cervicale 171 239 328 452 1,9 213 239 331 451 1,9 

Colonne lombaire 181 362 460 586 1,6 223 360 463 603 1,7 

Crâne (cerveau) 171 644 764 899 1,4 219 644 756 940 1,5 

Sinus 154 36 54 81 2,2 187 34 54 80 2,4 

Thorax 174 164 204 262 1,6 218 168 213 281 1,7 

Thorax-abdomen 55 341 451 615 1,8 172 472 602 802 1,7 
(1) Cliché sur le ventre/cliché sur le dos 

Dans le tableau 2, on peut également remarquer que les quantités statistiques calculées pour les 

examens simples et complets sont évidemment fort semblables pour la colonne cervicale, la colonne 

lombaire, le crâne, les sinus et le thorax (moins de 7% de différence). Par contre, la différence est 

significative pour les autres procédures (jusqu’à 20% pour l’abdomen, 10% pour l’angioscanner du 

thorax, 75% pour le cœur, et 40% pour le thorax-abdomen)  et, comme expliqué précédemment, les 

deux types d’examens doivent être considérés.  

Pour la colonoscopie virtuelle, on remarque que la somme des quantités statistiques pour les deux 

clichés « principaux » (par exemple, P75somme = 162+185 = 347 mGy.cm)  est inférieure de 15% à 30% 

par rapport aux valeurs pour les examens complets. Cet écart provient entre autres de la différence 

entre les données utilisées pour calculer les quantités statistiques pour les acquisitions 

« principales » (ventre et dos) et celles pour les examens complets (pouvant comprendre des clichés 

de préparation et intermédiaires, les examens avec plus de 2 acquisitions, etc.). 

3.2 Évolution des percentiles 

Les figures 3, 4 et 5 montrent respectivement l’évolution des percentiles et de la moyenne du CTDIvol 

pour les examens simples, du DLP pour les examens simples et du DLP pour les examens complets au 

cours des différentes itérations1. Les barres d’erreur correspondent aux valeurs des 5e et 95e 

percentiles (P05 et P95), celles-ci permettant de visualiser la dispersion des données. 

                                                           
1
 « 2011 » correspond en fait à l’étude réalisée de 2006 à 2010, avant la publication de l’arrêté sur la 

dosimétrie des patients. 
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Pour le CTDIvol et le DLP, même si d’année en année les percentiles ont globalement tendance à 

décroître, la différence entre les valeurs pour les itérations 2015 et 2016 est assez faible et n’est 

significative que pour quelques procédures telles que l’angioscanner du thorax, le crâne, la 

colonoscopie virtuelle (acquisition avec la dose la plus élevée), les sinus et le thorax. 

Pour l’examen du cœur (CCTA), il semble par contre que les valeurs du P75 du CTDIvol et du DLP pour 

des examens simples aient visiblement diminué par rapport aux valeurs de 2015. Mais vu le faible 

nombre d’appareils pour lesquels une valeur médiane a pu être calculée, ce résultat est à considérer 

avec précaution. 

3.3 Détermination des DRL 
Comme dit précédemment, les DRL sont établis sur base du P75 des distributions du CTDIvol et du 

DLP pour chaque examen considéré. Des valeurs « arrondies » du P25 ont également été 

déterminées. Ces quantités sont reprises dans les tableaux 3 et 4. Les nouveaux DRL (2016) furent 

établis en tenant compte également d’autres considérations telles que les valeurs des DRL des 

itérations précédentes et celles regroupées au niveau européen dans la publication RP180 

(European Commission, 2014). À titre de comparaison, les valeurs des DRL français (FR) (IRSN, 2016), 

anglais (UK) (PHE, 2016) et allemand (DE) (BFS, 2016) sont également indiqués.  

Des valeurs du CTDIvol pour la colonoscopie virtuelle refont leur apparition mais doivent être 

considérés non pour un examen simple (une seule acquisition) mais bien pour chaque acquisition 

« principale » (ventre et dos). Il en est de même pour les valeurs du DLP des examens « simples ». 

Tableau 3 – DRL pour le CTDIvol des examens CT simples chez l'adulte. 
En vert : diminution du DRL par rapport à 2015. En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015 

CTDIvol (mGy) 
P25 

(2016) 
DRL (P75) 

(2016) 
FR 

(2016) 
UK 

(2016) 
DE 

(2016) 
RP180(1) 
(2014) 

Abdomen 7 10 17(3) 15(3) 15(3) 25 

Angio CT du thorax 5 11  13  10(6) 

CCTA (Cœur) 10 25     

Colon 3(2) 4(2)  11  12(7) 

Colonne cervicale 14 25  28 20 20(7) ; 30(6) 

Colonne lombaire 18 26 45   35 

Crâne (cerveau) 35 50 65 60 60 60 

Sinus 2,5 6   8 15(7) ; 25(6) 

Thorax 5 8 15 4/12/12(4) 10 10 

Thorax-abdomen 5 8,5 20(5)  13(5)  
(1) Correspondent aux valeurs les plus « communes » d’un ensemble de pays européens 

et dont la période d’échantillonnage varie entre 2007 et 2011. 
(2) Valeur pour une acquisition « principale » 
(3) Abdomen-pelvis 
(4) Haute résolution (axiale) / Haute résolution (spirale) / Cancer du poumon 
(5) Thorax-abdomen-pelvis 
(6) Valeur unique fournie par la Suisse (2008) 
(7) Valeur unique fournie par la Norvège (2008) 
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Tableau 4 - DRL pour le DLP des examens CT simples et complets chez l'adulte. 
En vert : diminution du DRL par rapport à 2015. En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015. 

DLP (mGy.cm) 

Examens simples Examens complets 
FR(1) 

(2016) 
UK(2) 

(2016) 
DE 

(2016) 
RP180(3) 
(2014) P25 

(2016) 
DRL (P75) 

(2016) 
P25 

(2016) 
DRL (P75) 

(2016) 

Abdomen 320 490 350 570 800(5) 745(5) 700(5) 800 

Angio CT du thorax 165 300 180 330  440  450(8)
 

CCTA (Cœur) 140 290 190 480    1000(8)
 

Colon 150(4) 200(4) 230 460  950  700(9)
 

Colonne cervicale 230 450 230 450  600 300 400-600 

Colonne lombaire 380 600 380 600 700   500 

Crâne (cerveau) 640 900 640 900 1050 970 850 1000 

Sinus 35 80 35 80   90 75-400 

Thorax 170 260 170 260 475 140/350/610(6) 350 400 

Thorax-abdomen 320 550 480 800 1000(7) 1000(7) 1000(7)  
(1) Examens simples 
(2) Examens complets 
(3) Correspondent aux valeurs les plus « communes » d’un ensemble de pays européens 

et dont la période d’échantillonnage varie entre 2007 et 2011. 
(4) Valeur pour une acquisition « principale » 
(5) Abdomen-pelvis 
(6) Haute résolution axiale / Haute résolution spirale / Cancer du poumon 
(7) Thorax-abdomen-pelvis 
(8) Valeur unique fournie par la Suisse (2008) 
(9) Valeur unique fournie par la Norvège (2008) 

De ces tableaux, on peut remarquer que les DRL belges sont assez semblables aux valeurs 

allemandes, et globalement inférieurs aux valeurs françaises et anglaises, ainsi qu’européennes. 

Notons que la plupart de ces valeurs ont été déterminées sur base d’études non récentes2. 

3.4 Évolution des DRL 
Les figures 6 et 7 montrent respectivement l’évolution du DRL (P75) du CTDIvol pour les examens 

simples et du DLP pour les examens simples et complets, au cours des différentes itérations.  

Pour le CTDIvol et le DLP, même si d’année en année les DRL ont globalement tendance à décroître, 

seuls certains d’entre eux ont été légèrement adaptés entre les itérations 2015 et 2016 (voir 

tableaux 3 et 4), à l’exception de l’examen simple du cœur (CCTA)  pour lequel le DRL a décru de 17% 

pour le CTDIvol et de 60% pour le DLP. En effet, lors de l’itération précédente, un certain nombre 

d’examens dits « simples » correspondaient en fait à des examens avec plusieurs acquisitions mais 

dont le DLP avait été directement sommé, amenant à une augmentation des quantités statistiques 

pour ces procédures. Le nombre de données par appareil et le nombre d’appareils étaient 

également limités et ont probablement amené à une surestimation des quantités statistiques. Les 

valeurs des tableaux 3 et 4 sont en effet en meilleur accord avec la grande variabilité du nombre 

d’acquisitions par examen pour ce type de procédure. 

                                                           
2
 France: arrêté du 24/10/2011 ; Angleterre: étude de 2011 
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Figure 6 – DRL (P75) du CTDIvol pour les examens simples chez l'adulte 

 

 

Figure 7 – DRL (P75) du DLP pour les examens simples et complets chez l'adulte 
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4 Résultats pour les enfants 

4.1 Résultats statistiques 

Pour les examens pédiatriques, le nombre de centres qui ont envoyé des données est assez 

restreint, et même insuffisant (statistiquement) pour l’examen thoraco-abdominal. Calculer des 

quantités statistiques sur base de la distribution des médianes par appareil fut simplement 

inenvisageable et les percentiles ont donc été évalués sur base des données individuelles de 

l’ensemble  patients. 

Le tableau 5 présente les quantités statistiques calculées à partir des distributions du CTDIvol pour les 

examens simples et du DLP pour les examens complets. Une catégorisation par âge ou par tranche 

d’âge a été effectuée autant que possible pour tous les types d’examen et suivant les mêmes 

groupes d’âge que lors des itérations précédentes.  

Tableau 5 – Quantités statistiques en CTDIvol des examens simples et en DLP des examens complets chez l'enfant, par 
catégorie d’âge. En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015. 

Examen 
Catégorie 

d’âge 
(années) 

CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm) 

Nombre 
de 

patients 
P25 P50 P75 

Nombre 
de 

patients 
P25 P50 P75 

Abdomen 

< 1 1 - - - 1 - - - 

1 – < 5 21 1,6 2,0 3,3 33 53 71 139 

5 – < 10 36 2,0 3,2 3,9 59 72 118 177 

10 – < 15 101 3,9 5,0 6,3 153 164 228 324 

Crâne 
(cerveau) 

< 1 62 10,2 16,3 20,9 98 174 263 334 

1 – < 5 205 16,3 23,5 30,1 335 317 392 530 

5 – < 10 279 21,9 27,9 36,8 422 364 477 623 

10 – < 15 338 26,2 33,7 43,8 479 433 592 744 

Sinus 

< 1 3 - - - 3 - - - 

1 – < 5 10 - - - 12 - - - 

5 – < 10 59 2,3 3,4 5,7 80 23 39 59 

10 – < 15 132 2,5 3,7 6,4 150 30 50 78 

Thorax 

< 1 11 - - - 16 16 25 53 

1 – < 5 34 1,0 1,4 1,8 50 19 32 54 

5 – < 10 33 0,8 1,5 1,9 55 26 39 50 

10 – < 15 46 1,5 1,9 3,7 64 55 97 140 

Thorax-
abdomen 

< 10 6 - - - 15 - - - 

10 – < 15 3 - - - 16 332 922 1195 
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Pour les examens de l’abdomen, entre 1 et 5 ans, et du thorax, entre 0 et 1 an, le nombre de 

données disponibles a augmenté par rapport à l’itération précédente. Des quantités statistiques ont 

ainsi pu être évaluées pour ces catégories d’âge. Cependant, vu que le nombre de données reste 

tout de même relativement faible, celles-ci ne sont données qu’à titre indicatif et ne seront pas 

utilisées pour définir des DRL.  

Pour les examens des sinus, dans la catégorie d’âge de 1 à 5 ans, le nombre de données a par contre 

diminué et les quantités statistiques n’ont pu être évalués.  

Des quantités statistiques ont aussi été calculées pour l’examen thoraco-abdominal, entre 10 et 15 

ans, mais celles-ci ne sont également présentées qu’à titre indicatif. En effet, on peut remarquer que 

celles-ci sont du même ordre de grandeur, voire plus élevées, que celles calculées pour les adultes. 

Dès lors, il semble qu’une attention particulière doit être apportée à ce type d’examens pour les 

enfants. 

Pour les examens de l’abdomen et du thorax, la catégorisation des valeurs pour les enfants devrait 

en fait s’effectuer en fonction de leur poids, ce dernier influençant plus directement les paramètres 

d’irradiation. Alors que pour le crâne (et les sinus), il est plutôt recommandé d’effectuer une 

catégorisation par âge. C’est pourquoi, à titre d’illustration, le tableau 6 reprend les mêmes 

quantités statistiques que précédemment mais évaluées selon des catégories de poids pour les 

examens de l’abdomen et du thorax. Ces valeurs doivent à nouveau être considérées avec 

précaution vu le faible nombre de données. À nouveau, un nombre suffisant de données a pu être 

récoltée pour le thorax, entre 30 et 80 kg, et des quantités statistiques ont ainsi pu être évaluées, 

bien que, pour les mêmes raisons que citées précédemment, elles ne soient présentées ici qu’à titre 

indicatif. 

Tableau 6 – Quantités statistiques en CTDIvol des examens simples et en DLP des examens complets chez l'enfant, par 
catégorie de poids. En orange : nouvelles valeurs par rapport à l’itération 2015. 

Examen 
Catégorie 
de poids 

(kg) 

CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm) 

Nombre 
de 

patients 
P25 P50 P75 

Nombre 
de 

patients 
P25 P50 P75 

Abdomen 

< 5 0 - - - 0 - - - 

  5 – < 15 6 - - - 7 - - - 

15 – < 30 18 2,3 3,2 4,0 31 63 118 152 

30 – < 50 23 2,8 4,0 6,3 30 111 180 223 

50 – < 80 31 5,4 6,3 19,6 41 223 266 399 

Thorax 

< 5 1 - - - 2 - - - 

  5 – < 15 23 0,8 1,1 1,5 32 18 25 46 

15 – < 30 41 0,7 1,5 1,7 49 20 39 44 

30 – < 50 25 1,4 2,0 3,0 32 55 74 121 

50 – < 80 17 2,7 4,7 5,6 25 105 162 203 
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4.2 Évolution des percentiles 

Pour les examens pédiatriques, le nombre de données disponibles par type de procédure, la 

distribution de celles-ci par catégorie d’âge et de poids, et les quantités statistiques qui peuvent en 

être déduites sont tout à fait semblables à ce qui avait été déterminé lors des itérations 

précédentes.  

4.3 Détermination des DRL 

Comme dit précédemment, les valeurs des quantités statistiques sont relativement semblables à 

celles calculées lors des itérations précédentes. Dès lors, il a été décidé de ne pas changer la valeur 

des DRL pour les examens CT pédiatriques. On se référera donc à l’analyse effectuée et aux valeurs 

déterminées lors des itérations précédentes. 

5 Conclusion 

Ce rapport comprend l’analyse des données récoltées lors de la 6e itération des études périodiques 

pour les scanners mais a comme but principal la mise à jour des DRL.  

Chez les adultes, certaines valeurs du DRL ont été légèrement adaptées pour quelques examens. 

Une plus forte diminution du DRL (P75) a cependant été effectuée pour le CTDIvol (30%) et le DLP 

(40%) des examens simples du cœur.  

De nouveaux DRL ont également été définis pour chacune des deux acquisitions « principales » de la 

colonoscopie virtuelle.  

Les DRL ainsi calculés sont, en moyenne, globalement inférieurs aux valeurs des autres pays 

européens. Néanmoins, pour chaque type d’examen, il apparait encore une forte dispersion des 

doses. Il en ressort que, malgré les nombreux efforts déjà effectués sur le terrain, les pratiques au 

sein d’un certain nombre de centres peuvent encore être optimisées afin que ces valeurs divergent 

de moins en moins et continuent globalement à décroître. 

Chez les enfants, le nombre de données reste faible, excepté pour le crâne. Sur base de ce nombre 

limité de données, aucune évolution significative par rapport aux itérations précédentes n’a été 

observée et les DRL n’ont dès lors pas été modifiés. Il serait intéressant d’étudier dans quelle mesure 

le faible nombre de données est dû à une faible utilisation des CT chez les enfants, ou à un faible 

taux d’envoi des données. Un projet pourra être entrepris afin d’observer spécifiquement les centres 

avec un service de radiologie pédiatrique. 
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